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Protokol o vyhodnocení osobních dozimetrů

Archivní číslo: VF SoD 4P013-00-P01Q17X.0

Chráněná informace
L 1682

VF, a.s.
Služba osobní dozimetrie
náměstí Míru 50
679 2L černá Hora
tel. 516 522799
e-mail : dozi metrie@vf.cz

Test B. Smucr 3
Bohumil šmucr
Travná 1291
198 00 Praha 9 - Kyje

Typ dozimetru:
Vyhod nocov ací zařízení'.
Metrologické ověření do:
Způsob vyhodnocení:
Číslo povoleníslužby:
Doba platnosti povolení:

Prstorný TLD dozimetr
TLD Reader RE-2000 v'č. 29o02o
18.08.2017
Metodika VF A-9131-M1401T1 (ISO 12794)
sÚ:g/orHo l19735l2ol4
na dobu neurčitou

Datum wstavení: 19'4'2017
Měřeno za období: 2
Měřeno za minulá období: 0
Nevráceno za období: 0
Nevráceno za minulá období: 0

Vyhodnocení prstov'ých osobních dozimetrů

Kód Jméno pracovníka Datum přijetí Monit.
období

PIL H(T)
ImSv]

Poznámka

16910 Smucr Bohumil 10.04.2017 o!2017 P < 0.10

VF, *.s. ig
{!vitovoká 588
cz67s21 Č+rne xora
lJC Cz255322íc

Schválil: Ing. Jiří Studený
Vedoucí laboratoře SoD
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1,1.

L,2.

1.3.

L.4.
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N

Ekvivalentní dávka na ruce

označuje rnisledek měření na pravé, nebo levé ruce

Dopočtená hodnota - poškozený dozimetr
Dopočtená hodnota - ztráta dozimetru

Dopočtená hodnota - neosobní dávka

Dopočtená hodnota - součet 2 dozimetrů

Poškozený dozimetr

Nevrácený dozimetr

Protoko| můŽe bí pouze v celkovém počtu stran a beze změny' Změny a doplňky mohou být provedeny pouze laboratoří, která protoko| Vystavila.
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